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ELEKTRONiIK MASKE
Kullanma Kilavuzu



Kullanmadan 6nce bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz
ve guvenli bir yerde saklayiniz.



Teknik Ozellikler

Uriin Adi

Stil

Net Agirhk
Boyut

Sarj Voltaj
Kullanim Siiresi
Fonksiyon
Materyal

Filtre Hassasiyeti
Giig

Hava Debisi

: Serbest Solunum Maskesi
: Elektronik Yiiz Maskesi
1789

- 101x97x66 mm

15V

: 4-6 Saat

: Hava Filtreleme

: ABS+SILIKON

1299

:0.75W

:5.7-6.9m3/h



Uriin Performansi ve Ozellikleri

1. Hava Temizleyici Gii¢ Sistemi

Mikro motor hava akigini saglar. Akigkanlar mekanigi prensibine gére
hava filtrenin digindan emilecektir. 6 kat daha hizli hava girisi rahat nefes
almanizi saglayacaktir.

2. Filtre Koruma Sistemi

Mikro motor calisirken hava filtre tarafindan emilir. Filtre 2,5 mikrondan
kiigiik pargaciklari (PM2.5), tozu, bakterileri, egzoz dumanini, poleni vb.
maddeleri siizer. Bu Uriin, insanlarin agik hava etkinliklerini
siirdiirebilmelerini ve havanin kirli oldugu zamanlarda egzersizlerini her
zamanki gibi yapmalarini saglayacaktir.

Ana Govde Degistirilebilir Filtre Kapak




Dikkat Edilecek Hususlar ve Filtre Degisimi

1. Filtre sarf bir malzemedir, diizenli olarak degistirmeniz gerekir. PM2.5 endeksi
200'ln uzerindeyse filtre 5 ila 8 giin boyunca, PM2.5 endeksi 200'den az ise
10 ila 15 glin boyunca kullanilabilir.

2. Filtreyi degistirirken, 6nce filtre gergevesinin iki tarafini sikistirarak kullanilan
filtreyi disari cekmeniz ve ardindan yeni bir filtre takmaniz gerekir.

3. Filtrenin arkasindaki kirlenmis alani da kontrol edebilirsiniz. Kirlenmis alan
biiylikse yenisiyle degistirme zamani gelmis demektir.

4. Filtreyi degistirirken, filtrenin 1slanmamasina dikkat ediniz.

5. Maske uzun siire kullaniimadiysa eger, filtreyi maskeden gikartmaniz ve
paket icinde saklamaniz &nerilir.

Uriin Temizligi ve Bakimi

1. Silikon yastigin temizligi: Silikon yastigi ana gévdeden ¢ikarin ve su veya
alkolle ovarak temizleyin. Uzun siireli kullanimlarda ise kaynar suda
bekletilmesi 6nerilir.

2. Tek yonlii valfin temizlenmesi: Tek yonli valf maskenin altina monte
edilmistir. Maskeden cerceveyi ¢ikardiktan sonra valfi ¢ikarabilirsiniz. Su veya
alkol ile ovarak temizleyin. Uzun sireli kullanimlarda ise kaynar suda
bekletilmesi 6nerilir.



Batarya Hakkinda

1.Batarya Performansi ve Ozellikleri
Batarya polimer yumusak paketli, patlamaya dayanikli lityum bir bataryadir.

1. Patlamaya dayanikli ambalajlama agir metal salinimina izin vermez.

2. Yiiksek enerji yogunluklu ve geleneksel lityum pillerden ¢cok daha giivenlidir.
3. Galisma sicakhgi: -19°C ila 60°C.

4 Kullanim 6mri: 0,5 = 500 kere.

2.Batarya Bertarafi

1. Bataryayi kendiniz sokmeyiniz. Bataryayi sokerseniz lriin garanti digi olacaktir.

2. Batarya cevreyi kirleten maddeler igerebilir bu ylizden maske kullanilamaz hale
geldiginde cikariniz. Ik olarak giicii kesmeniz ve silikon yastigi gikarmaniz
gerekir. Daha sonra tornavida ile 6 vidayi sokiiniiz ve bdlmeyi ayiriniz, sonrasinda
bataryay gorebilirsiniz. Glig kablosunu gekip bataryay gikarabilirsiniz.

3. Bataryay: yerel diizenlemelere uygun sekilde bertaraf ediniz. Bataryayi evsel
¢oplerinizle birlikte atmayiniz.

Sarj Aciklamasi

1. Maskeyi ilk kez kullanirken 6nce igindeki sarji kullanmanizi 6neririz. Daha sonra
yeniden sarj edebilirsiniz.

2. Isigin kirmiziya donmesi sarjinin olmadigini isaret eder. Sarj etmek gerekir.

3. Elektrik kaynagina baglandiginda gosterge 1511 kirmiziya doner. Isik yesile
dondiglinde cihaz tam olarak sarj olmus demektir.

4. Sarj gerilimi 5V, sarj akimi ise 0,5 C'dir. Sarj igin dogru gli¢ adaptorini
kullaniniz. (5V, 1A)



1. Maskenin galisma sicakhigi: -19°C ila 60°C

2. Bataryayi normal oda sicakliginda sarj ediniz.

3. Maske uzun siire kullanilmadiginda kapatiniz. 3 ayda bir sarj etmenizi 6neriyoruz.

4. Maskeyi temiz tutunuz, filtreyi diizenli olarak degistiriniz.

5. Maske anoksik ortamlarda kullanim igin uygun degildir.

6. Maske su altinda ve yiiksek Isili ortamlarda kullanilamaz. Islandiginda filtreyi
degistiriniz.

7. Maske serin ve kuru bir yerde tutulmalidir.

8. Maske bagkalariyla paylagimli kullanima uygun degildir. Kisisel kullanim igindir.

Uriiniin Kullanma Kilavu

1. Uriin Yapisi (Resimde gésterildigi gibi)

Silikon Yastik

Silikon Kayis igin Kopga

Ac¢ma-Kapama Butonu I
USB Sarj Girisi —,_

Tek Yonli Valf



2. Buton ve Degistirme Ayari
iki degistirme ayari vardir. 1 kere bastiginizda normal hava akis hizini ayarlar.
ikinci kez bastiginizda hava akis hizi daha giiglii olacaktir. Ugiincii kez
bastiginizda ise cihaz kapanacaktir.

Degistirme Ayari Hava hacmi (m3/h) | insan igin havalandirma (m3/h)

1. ayar - normal hava akisi 34 Normal 0,36-2,50

2. ayar - giigli hava akigi 55 Maks. 4,20-5,20

o

Uygulanabilir Kapsam

Serbest solunum maskesi pus, PM2.5, formaldehit, polen, toz vb. maddelerden
korunmak igin kullanilabilir. Agik hava spor aktivitelerinde, tibbi yerlerde,
fabrikalarda, santiyelerde vb. kullanilabilir.

>

Takma Yontemi

Silikon kayislari gévde kopgalarina tutturunuz sonrasinda resimde gosterildigi
gibi takiniz. Silikon kayislarda ayar igin 5 kademe bulunmaktadir. Yiiziiniize
gore ayarlayabilirsiniz.

\'/

5. Temel Parametreler

Boyut 101x97x66mm Sarj gerilimi 5V
Anma gerilimi 37V Anma akimi 160 MA
Calisma siiresi 4-5 saat Sarj stiresi 2-2,5saat




Satig Sonrasi Hizmetler

1. 7 giin iginde iicretsiz degisim
Maskeyi satin aldiktan sonra herhangi bir galismama durumunda 7 giin igerisinde
yenisiyle degistirebiliriz.

2. Bir yil garanti
Maskeyi satin aldiktan sonra bir yil boyunca lcretsiz onarim hizmeti verilir
(maskenin alindigi tarihte baslar). Bunun haricinde uygun bir ticretle tamirine de
yardimci olabiliriz.

Uriin Adi:
Modeli:
Satici:

Adres:

iletigim:



STTAr

ELEKTRONIK SAN. VE TiC. AS.
Kavakli Mh. istanbul Cd. No:21
Beylikdiizii -istanbul /TURKIYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)
Fax: +90 212 855 82 21

www.ttafmedikal.com

@@ @ /ttafelectronic



